
실험 전 실험 후 실험 전 실험 후

1 0.150 0.321 0.067 0.162

2 0.112 0.264 0.058 0.145

3 0.111 0.387 0.053 0.115

4 0.105 0.259 0.050 0.101

5 0.088 0.246 0.058 0.098
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XYT-0.5 (5)

XYT-0.5 (2)

XYT-0.5 (1)

XYT-0.5 (4)

XYT-0.5 (3)

XYT-0.5 (LOT: 180824)
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